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名称：山东省计量科学研究院

地址：山东省济南市千佛山东路 28号

注册号：CNAS L0854

认可依据：ISO/IEC 17025:2017以及 CNAS特定认可要求

生效日期：2023年 06月 08日  截止日期：2024年 02月 03日

附件 5  认可的校准和测量能力范围
注：“测量仪器名称”栏仪器名称前标注*的项目可开展现场校准。

序号 测量仪器名称 被测量 校准规范 测量范围 扩展不确定度（k=2） 说明 生效日期

一、长度

长度
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序号 测量仪器名称 被测量 校准规范 测量范围 扩展不确定度（k=2） 说明 生效日期

129
  标准轨距铁路

轨距尺
长度

《标准轨距铁路轨距尺检

定规程》JJG 219
（1410～1470）mm U=0.08mm

2022-01-

06

130  轮径尺 长度

《铁路机车车辆轮径量具

第一部分：轮径尺检定规

程》JJG 1081.1

（760～860）mm U=0.042mm
2022-01-

06

131
  铁路机车车辆

轮对内距尺
长度

《铁路机车车辆轮对内距

尺检定规程》JJG 1153
（1345～1365）mm U=0.036mm

2022-01-

06
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序号 测量仪器名称 被测量 校准规范 测量范围 扩展不确定度（k=2） 说明 生效日期

134  铁路支距尺 长度
《铁路支距尺检定规程》

JJG 1108
（100～1800）mm U=0.13mm

2022-01-

06

二、力学

力学
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(1～500)g U=(0.03～0.9)mg
2022-01-

06

(1～2000)kg U=5mg～11g
2022-01-

06

(1～500)mg U=(0.0011～0.0025)mg
2022-01-

06

(1～500)g U=(0.004～0.08)mg
2022-01-

06
3  E2等级砝码 质量 《砝码检定规程》JJG99

(1～20)kg U=(0.26～7)mg
2022-01-

06

(1～500)mg U=(0.0025～0.009)mg
2022-01-

06

(1～500)g U=(0.01～0.4)mg
2022-01-

06
4  F1等级砝码 质量 《砝码检定规程》JJG99

(1～20)kg U=(0.8～26)mg
2022-01-

06

0～10kg,e=10g～50g U=(1.2~6)g
2022-01-

06
5 *模拟指示秤 质量

《模拟指示秤检定规程》

JJG 13 (10～120)kg,e=100g～

500g
U=(12~59)g

2022-01-

06

0～100kg,e=5g～50g U=(0.6~9)g
2022-01-

06
(100～1000)kg,e=50g～

500g
U=(6~82)g

2022-01-

06
6 *非自行指示秤 质量

《非自行指示秤检定规

程》JJG 14

(1～10)t,e=1kg～5kg U=(0.12~0.9)kg
2022-01-

06
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序号 测量仪器名称 被测量 校准规范 测量范围 扩展不确定度（k=2） 说明 生效日期

(10～50)t,e=10kg～20kg U=(1.2~4)kg
2022-01-

06

0～30kg,e=1g～10g U=(0.06~1.8)g
2022-01-

06
(30～1000)kg,e=20g～

500g
U=(1.2~65)g

2022-01-

06

(1～10)t,e=1kg～5kg U=(0.06~0.7)kg
2022-01-

06
(10～100)t,e=10kg～

20kg
U=(0.6~6)kg

2022-01-

06

7 *数字指示秤 质量
《数字指示秤检定规程》

JJG 539

(100～

200)t,e=50kg~100kg
U=(2.9～13)kg

2022-01-

06

8
*动态公路车辆

自动衡器
质量

《动态公路车辆自动衡器

检定规程》JJG 907
(0.1～150)t Urel=0.6%

2022-01-

06

9
*连续累计自动

衡器 (皮带秤)
质量

《连续累计自动衡器检定

规程(皮带秤)》JJG 195
(0.2～1000)t/h Urel=0.08%

2022-01-

06

10
*重力式自动装

料衡器
质量

《重力式自动装料衡器检

定规程 》JJG 564
5kg～100t Urel =0.08%

2022-01-

06

11
*非连续累计自

动衡器
质量

《非连续累计自动衡器检

定规程》JJG 648
（1～50）t Urel =0.12%

2022-01-

06

1mg～20g  d=0.01mg U=(0.0023～0.008)mg
2022-01-

06

1mg～200g  d=0.1mg U=(0.018～0.3)mg
2022-01-

06
12 *机械天平 质量

《机械天平检定规程》

JJG 98

1mg～20kg d＞0.1mg U=(0.024～6)mg
2022-01-

06
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13 *托盘扭力天平 质量
《托盘扭力天平检定规

程》JJG 1130
1mg～100g U=(1.2～2.8)mg

2022-01-

06
0～

500g,e=0.001mg~0.1mg
U=(0.001~0.25)mg

2022-01-

06

500g～5kg,e=1mg～10mg U=(0.6～8)mg
2022-01-

06

(5～20)kg,e=20mg-50mg U=(1.2~30)mg
2022-01-

06
(20～100)kg,e=0.1g～

0.2g
U=(0.006～0.16)g

2022-01-

06

14 *电子天平 质量

《电子天平检定规程》

JJG 1036，《电子天平校

准规范》JJF 1847

(100～1000)kg,e=1g～5g U=(0.06～1.6)g
2022-01-

06

15 *质量比较仪 质量
《质量比较仪校准规范》

JJF1326

1mg～2000kg(e=0.1μg～

10g)

UR=0.06μg~5.8g, 

UE=0.06μg~5.8g, US=1.0
μg~5.9g

2022-01-

06

16 *扭力天平 质量
《扭力天平检定规程》

JJG 46
1mg～100mg U=(0.002～0.005)mg

2022-01-

06

17 *架盘天平 质量
《架盘天平检定规程》

JJG 156
1mg～5kg U=(0.012～0.6)g

2022-01-

06

18
*液体相对密度

天平
相对密度

《液体相对密度天平检定

规程》JJG 171
0.1～2.0000 U=0.00011

2022-01-

06

19 *核子皮带秤 质量
《核子皮带秤检定规程》

JJG811
（0.2～100）t/h U rel =0.08%

2022-01-

06

20
*烘干法水分测

定仪
质量

《烘干法水分测定仪检定

规程》JJG 658
(0～2000)g U=(0.6～6)mg

2022-01-

06
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21

*数字称重显示

器(称重指示

器）

检定分度

数

《数字称重显示器(称重

指示器）检定规程》JJG 

649

100～5000 Urel=0.001％～0.012％
2022-01-

06

22 *压力变送器 压力
《压力变送器检定规程》

JJG882
(-0.1～250)MPa U=0.04%FS

2022-01-

06

23 *数字压力计 压力
《数字压力计检定规程》

JJG875
(-0.1～250)MPa U=0.008%FS

2022-01-

06

24
*压力传感器

（静态）
压力

《压力传感器(静态)检定

规程》JJG860
(-0.1～250)MPa U=0.04%FS

2022-01-

06

25  活塞式压力计 压力
《活塞式压力计检定规

程》JJG59
(0.04～250)MPa Urel=0.015%

2022-01-

06

26 *一般压力表 压力

《弹性元件式一般压力

表、压力真空表和真空表

检定规程》JJG52

(-0.1～250)MPa U=0.3%FS
2022-01-

06

27 *精密压力表 压力

《弹性元件式精密压力表

和真空表检定规程》

JJG49

(-0.1～250)MPa U=0.08%FS
2022-01-

06

28 *液位计 压力
《液位计检定规程》

JJG971
（0～20）m U=0.2mm

2022-01-

06

29 *压力控制器 压力
《压力控制器检定规程》

JJG544
(-0.1～7)MPa U=0.3%FS

2022-01-

06

30
  工作用热传导

真空计
压力

《工作用热传导真空计校

准规范》JJF1050
（1×10-3～1×105)Pa Urel=5%～0.1%

2022-01-

06

31  电离真空计 压力
《电离真空计校准规范》

JJF1062
（1×10-3～9×10-1)Pa Urel=5%～0.6%

2022-01-

06

32  压阻真空计 压力
《压阻真空计检定规程》

JJG932
（5×102～1×105）Pa Urel=5%～0.1%

2022-01-

06
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1mg～20kg U=(0.0011～26)mg
2022-01-

06
33  专用砝码 质量 《砝码检定规程》JJG99

(20～1000)kg U=(0.13～4.4)g
2022-01-

06

34 *电磁天平 质量
《电子天平检定规程》

JJG 1036

(100～1000)kg(d=10mg～

1g)
U=5.8mg~0.58g

2022-01-

06

35  转速表 转速
《转速表检定规程》JJG 

105
(20～30000)r/min Urel=6.6×10-5

2022-01-

06

36
*摩托车轮偏检

测仪
位移

《摩托车轮偏检测仪检定

规程》JJG 910
(0.1～10)mm U=0.03mm

2022-01-

06

37
*滑板式汽车侧

滑检验台
侧滑量

《汽车侧滑检验台检定规

程》JJG 908
(0.1～10)m/km U=0.03m/km

2022-01-

06

38  量仪测力仪 力值
《专用工作测力机》校准

规范 JJF 1134
(1.5～15)N Urel =0.1%

2022-01-

06

0.2N～500kN Urel  =0.012%
2022-01-

06
39  标准测力仪 力值

《标准测力仪》检定规程

JJG 144
500kN～10MN Urel  =0.12%

2022-01-

06

40  工作测力仪 力值
《工作测力仪》检定规程

JJG 455
0.2N～10MN Urel =0.4%

2022-01-

06

0.2N～500kN Urel =0.012%
2022-01-

06
41  力传感器 力值

《力传感器》检定规程

JJG 391
500kN～10MN Urel  =0.12%

2022-01-

06

42  称重传感器 质量
《称重传感器》检定规程

JJG 669
(0.01～50)t Urel =0.07%

2022-01-

06
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力值 2N～2000kN Urel=0.2%
2022-01-

06

速度 (0.1～500)mm/min Urel=0.3%
2022-01-

06
43

*电子式万能试

验机

位移

《电子式万能试验机》检

定规程 JJG 475

(1～500)mm Urel=0.3%
2022-01-

06

2N～2000kN Urel=0.2%
2022-01-

06
力值

>2000kN～3MN Urel=0.6%
2022-01-

06

位移 (1～500)mm Urel=0.3%
2022-01-

06

44
*电液伺服万能

试验机

速度

《电液伺服万能试验机》

检定规程 JJG1063

(0.5～500)mm/min Urel=0.5%
2022-01-

06

2N～2000kN Urel=0.2%
2022-01-

06
力值

>2000kN～10MN Urel=0.6%
2022-01-

06
45

*拉力、压力和

万能试验机

位移

《拉力、压力和万能试验

机》检定规程 JJG 139

(1～500)mm Urel=0.3%
2022-01-

06

46 *抗折试验机 力值
《抗折试验机》检定规程

JJG 476
(500～6000）N Urel=0.4%

2022-01-

06

47  液压千斤顶 力值
《液压千斤顶》检定规程

JJG 621
(100～10000)kN Urel=0.6%

2022-01-

06

48
*摆锤式冲击试

验机
能量

《摆锤式冲击试验机》检

定规程 JJG 145
(1～300) J Urel=0.6%

2022-01-

06
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49
  扭矩扳子检定

仪
扭矩

《扭矩扳子检定仪》检定

规程 JJG 797
（0.1～20000）Nm Urel=0.14%

2022-01-

06

50  扭矩扳子 扭矩
《扭矩扳子》检定规程

JJG 707
(0.6～3000)Nm Urel=1.3%

2022-01-

06

扭矩 （1～3000）Nm Urel=0.3%
2022-01-

06
51 *测功装置

转速

《测功装置》检定规程

JJG 653
(50～10000)r/min Urel=0.2%

2022-01-

06
（2～300）m/s2；（20～

2000）Hz，160Hz除外
Urel =2.4%

2022-01-

06
52  工作测振仪 加速度

《测振仪》检定规程 JJG 

676
（2～300）m/s2，160Hz Urel=2.1%

2022-01-

06
（2～300）m/s2；（20～

2000）Hz，160Hz除外
Urel =3.4%

2022-01-

06
53 *机械式振动台 加速度

《机械式振动试验台》检

定规程 JJG 189
（2～300）m/s2，160Hz Urel=2.6%

2022-01-

06

54
*滚筒式车速表

检验台
车速

《滚筒式车速表检验台检

定规程》JJG 909
(10～60)km/h Urel=0.5%

2022-01-

06

55
*滚筒反力式制

动检验台
制动力

《滚筒反力式制动检验台

检定规程》JJG 906
(50～3000)daN Urel=0.6%

2022-01-

06

56
*机动车检测专

用轴(轮)重仪
质量

《机动车检测专用轴

（轮）重仪检定规程》

JJG 1014

(100～3000)kg Urel=0.5%
2022-01-

06

57 *洛氏硬度计 硬度

《金属洛氏硬度计

(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T
标尺)》检定规程 JJG 112

(80～88) HRA，(85～

100)HRBW，(20～70)HRC
U=0.8HR

2022-01-

06
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58 *布氏硬度计 硬度
《金属布氏硬度计》检定

规程 JJG 150
(75～450)HBW Urel=2.0%

2022-01-

06

59 *维氏硬度计 硬度
《金属维氏硬度计》检定

规程 JJG 151

HV5、HV10、HV30：

(100～800)HV
Urel=3.0%

2022-01-

06

(78～91)HRN U=0.9HR
2022-01-

06
60

*表面洛氏硬度

计
硬度

《金属洛氏硬度计

(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T
标尺)》检定规程 JJG 112 (70～93)HRT U=0.9HR

2022-01-

06

61  肖氏硬度计 硬度
《肖氏硬度计》检定规程

JJG 346
(26～99)HSD U=(0.9~1.2)HSD

2022-01-

06

试验力 (1～10)N U=36mN
2022-01-

06
62

  A型邵氏硬度

计 压针伸出

长度

《A型邵氏硬度计》检定

规程 JJG 304
(2.46~2.54)mm U=2μm

2022-01-

06

63  里氏硬度计 硬度
《里氏硬度计》检定规程

JJG 747
(490～830)HLD U=9HLD

2022-01-

06

64  标准玻璃浮计 密度
《标准玻璃浮计检定规

程》JJG 86
(650～1500)kg/m3 U=0.15 kg/m3

2022-01-

06

65 *滤纸式烟度计 烟度
《滤纸式烟度计检定规

程》JJG 847
(1～10)BSU 0.3BSU

2022-01-

06

发光强度 (50～400)×102cd Urel=6%
2022-01-

06
66

*机动车前照灯

检测仪
角度

《机动车前照灯检测仪检

定规程》JJG 745 上 2o～下 2o；左 2o～右

2o
U=5′ 2022-01-

06

67  回弹仪 率定值
《回弹仪检定规程》JJG 

817
72～90 Urel =0.7%

2022-01-

06
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指针长度和弹击拉簧工作

长度：(20.0～134.4)mm
U=0.05mm

2022-01-

06

半径：(18.0～40.0)mm U=0.5mm
2022-01-

06
长度

弹击拉簧拉伸长度：

(75～140)mm
U=0.3mm

2022-01-

06

力值 (0.5～0.65)N U=0.06N
2022-01-

06

刚度 (69～1100)N/m Urel=2.9%
2022-01-

06

68  工作玻璃浮计 密度
《工作玻璃浮计检定规

程》JJG 42
(650～2000) kg/m3 U=0.2kg/m3

2022-01-

06

69
  汽车制动操纵

力计
力值

《汽车制动操纵力计校准

规范》JJF 1169
(100～1000)N Urel=0.9%

2022-01-

06

速度 (5～180)km/h Urel=0.3%
2022-01-

06

(1～30)m U=0.12m
2022-01-

06
70

  非接触式汽车

速度计
距离

《非接触式汽车速度计校

准规范》JJF 1193

(>30～100)m Urel=0.3%
2022-01-

06

71
  汽车用透光率

计
透射比

《汽车用透光率计校准规

范》JJF 1225
(0.1～100.0)% Urel=0.7%

2022-01-

06

力值 (0.5～100)kN Urel=0.4%
2022-01-

06
72

*轮胎强度及脱

圈试验机
位移

《 轮胎强度及脱圈试验机

校准规范》JJF1194
(0～400)mm U=0.04mm

2022-01-

06
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力值 (0.5～60)kN Urel=0.4%
2022-01-

06
73

*轮胎耐久性及

轮胎高速性能转

鼓试验机 速度

《轮胎耐久性及轮胎高速

性能转鼓试验机校准规

范》JJF1195 (30～320)km/h Urel=0.28%
2022-01-

06

力值 (100～500)N Urel=0.9%
2022-01-

06

力矩 (20～100)Nm Urel=1%
2022-01-

06
74

  机动车方向盘

转向力-转向角

检测仪

角度

《机动车方向转向力-转

向角检测仪校准规范》

JJF1196
(0～1080)° U=0.9° 2022-01-

06

扭矩 （1~50000）Nm Urel =0.5%
2022-01-

06
75 *扭转试验机

扭转角

《扭转试验机》检定规程

JJG269
（5-360）° Urel =0.4%

2022-01-

06

76

  车身反光标识

用逆反射系数测

量仪

逆反射系

数

《车身反射标识用逆反射

测量仪校准规范》JJF 

1747

(20～350)cd•lx-1•m-2 Urel=3.4%

只做入

射角为-

4⁰、观

测角

0.2⁰、
高级

别，不

做棕

色。

2022-01-

06

77
  机动车发动机

转速测量仪
转速

《机动车发动机转速测量

仪校准规范》JJF 1375
(500～6000)r/min Urel=0.5%

2022-01-

06

78
  汽车行驶记录

仪
长度

《汽车行驶记录仪检定规

程》JJG(鲁)57
(50～500)m Urel=0.1%

2022-01-

06
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（2～300）m/s2；（20～

2000）Hz，160Hz除外
Urel=2.4%

2022-01-

06
79

  基桩动态测量

仪
加速度

《基桩动态测测量仪》检

定规程 JJG930
（2～300）m/s2，160Hz Urel=2.1%

2022-01-

06

80
*水泥净浆搅拌

机
转速

《水泥净浆搅拌机检定规

程》JJG(建材)104
(50～300)r/min U=1r/min

2022-01-

06

81
*行星式胶砂搅

拌机
转速

《行星式胶砂搅拌机检定

规程》JJG(建材)123
(50～300)r/min U=1r/min

2022-01-

06

82
*胶砂试体成型

振实台
位移

《胶砂试体成型振实台检

定规程》JJG(建材)124
(14.7～15.3)mm U=0.1mm

2022-01-

06
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力值 (200～1000)N Urel=0.4%
2022-01-

06
105

  混凝土贯入阻

力仪
长度

《混凝土贯入阻力测定仪

检定规程》JJG（交通）

095 (0.1～25)mm U=0.06mm
2022-01-

06

力值 (5～50)kN Urel=0.4%
2022-01-

06
106

*马歇尔稳定度

测定仪
长度

《马歇尔稳定度试验仪检

定规程》JJG（交通）066
(0.5～10)mm U=0.03mm

2022-01-

06
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质量 (4526～4546)g U=1.2g
2022-01-

06

长度 (455～459)mm U=1.2mm
2022-01-

06
107

*沥青混合料马

歇尔击实仪

频率

《沥青混合料马歇尔击实

仪检定规程》JJG（交

通）065

(55～65)次/分 U=0.5次/分
2022-01-

06

质量 (2495～4505)g U=1.2g
2022-01-

06
108 *土工击实仪

长度

《土工击实仪检定规程》

JJG（交通）058
(300～450)mm U=0.2mm

2022-01-

06

质量 (298～302)g U=0.8g
2022-01-

06
109

*净浆标准稠度

与凝结时间测定

仪 长度

《净浆标准稠度与凝结时

间测定仪检定规程》JJG

（建材）105
试针直径：(1.06～

1.14)mm
U=0.04mm

2022-01-

06

质量 (3440～3460)g U=1.8g
2022-01-

06

时间 (29～31)s U=0.2s
2022-01-

06
110

*水泥胶砂流动

度测定仪

长度

《水泥胶砂流动度测定仪

检定规程》JJG（建材）

126
落距：(9.9～10.1)mm U=0.06mm

2022-01-

06

力值 (792～808)N Urel=0.5%
2022-01-

06
111

  贯入式砂浆强

度检测仪
长度

《贯入式砂浆强度检测仪

校准规范》JJF1372
测钉：(39.9～40.1)mm U=0.04mm

2022-01-

06

112
  机动车驻车制

动性能测试装置
力值

《机动车驻车制动性能测

试装置校准规范》JJF 

1671

(100～6000)daN Urel=0.5%
2022-01-

06
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质量 (200～1500)kg Urel=0.4%
2022-01-

06
113

*汽车悬架装置

检测台
频率

《汽车悬架装置检测台校

准规范》JJF1192
(10～30)Hz U=0.05Hz

2022-01-

06

质量 (10～60)kg Urel=0.3%
2022-01-

06
114

  附着系数测试

仪
附着系数

《附着系数测试仪校准规

范》JJF1551
0.00～1.00 U=0.01

2022-01-

06

速度 (5～130)km/h Urel=0.03%
2022-01-

06

时间 (1～150)s U=1.7ms
2022-01-

06
115

  滑行时间检测

仪

长度

《滑行时间检测仪校准规

范》JJF1360

(10～500)mm U=0.03mm
2022-01-

06

116
*汽车外廓尺寸

检测仪
长度

《汽车外廓尺寸检测仪校

准规范》JJF 1749
(1～50)m Urel=0.16%

2022-01-

06

标距 （5～500）mm U=0.02mm
2022-01-

06

（0.1～0.3）mm U=0.6µm
2022-01-

06
117 *引伸计

变形

《引伸计》检定规程

JJG762

（>0.3～25）mm Urel=0.17%
2022-01-

06

硬度 (58～62)HRC U=0.9HRC
2022-01-

06
118

  回弹仪校验钢

砧
质量

《回弹仪校验钢砧校准规

范》SDIM/CJGLE01
(10～30)kg U=20g

2022-01-

06
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119
  实验室振动式

液体密度仪
密度

《实验室振动式液体密度

仪检定规程》JJG1058
(650～2000)kg/m3 U=0.2kg/m3

2022-01-

06

120  手持糖量计 糖量

《手持糖量（含量）计及

手持折射仪》检定规程

JJG820

（0.1～80）% U=0.3%
2022-01-

06

落锤质量 （0.1～10）kg Urel=0.2%
2022-01-

06
121

*落锤式冲击试

验机
跌落高度

《落锤式冲击试验机校准

规范》JJF1445
（0.1～5）m Urel=0.2%

2022-01-

06
NO:(1～4000)×10-

6mol/mol
Urel=1.4%

2022-01-

06

CO2:(0.1～18)%mol/mol Urel=1.2%
2022-01-

06
浓度

NO2:(1～1000)×10-

6mol/mol
Urel=2.3%

2022-01-

06

122
*柴油车氮氧化

物检测仪

转化率

《柴油车氮氧化物

（NOX）检测仪校准规

范》JJF1873

(10～99.9)% Urel=2.0%
2022-01-

06

123  容量瓶 容量
《常用玻璃量器检定规

程》JJG196
(5～100)mL Urel=0.03%

2022-01-

06

静态：（0.01~25）mm Urel=0.2%
2022-01-

06
124

  振动位移传感

器
位移

《振动位移传感器检定规

程》JJG 644 动态：（0.1~10）mm

（20~2000）Hz
Urel=2.2%

2022-01-

06

125
  电梯限速测试

仪
速度

《电梯限速测试仪校准规

范》JJF1374
(0.0001~19.9999)m/s Urel=0.2%

2022-01-

06

126
*轴向加力疲劳

试验机
力值

《轴向加力疲劳试验机检

定规程》JJG 556
（10～2000）kN Urel=0.4%

2022-01-

06
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五、声学

声学

压力场：10 Hz～200Hz

（20～135）dB
U=0.6dB

2022-01-

06
压力场：250 Hz～400Hz

（20～135）dB
U=0.4 dB

2022-01-

06
1  声级计 声压级

《声级计检定规程》JJG 

188
自由场：( 500~1250)Hz,

（20～135）dB
U=0.4dB

2022-01-

06
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自由场：( 

1600~10000)Hz,（20～

135）dB
U=0.6 dB

2022-01-

06

自由场：( 

12500~20000)Hz,（20～

135）dB
U=1.0 dB

2022-01-

06

压力场：63 Hz～200Hz

（20～135）dB(A)
U=0.6dB

2022-01-

06
压力场：250 Hz～400Hz

（20～135）dB（A）
U=0.4dB

2022-01-

06
自由场：500 Hz～1250Hz

（20～135）dB(A)
U=0.4dB

2022-01-

06

2   个人声暴露计 声压级
《个人声暴露计检定规

程》JJG980

自由场：1600 Hz～

8000Hz（20～135）dB(A)
U=0.6dB

  

2022-01-

06
压力场：10 Hz～200Hz

（20～135）dB(A)
U=0.6dB

2022-01-

06
压力场：250 Hz～400Hz

（20～135）dB(A)
U=0.4dB

2022-01-

06
自由场：500 Hz～1250Hz

（20～135）dB(A)
U=0.4dB

2022-01-

06

声压级

自由场：1600 Hz～

8000Hz（20～135）dB(A)
U=0.6 dB

2022-01-

06

3   噪声剂量计

剂量值

《噪声剂量计检定规程》

JJG655，《声级计检定规

程》JJG 188

1kHz（70～130）dB(A) U=0.4dB

  

2022-01-

06

4   声校准器 声压级
《声校准器检定规程》

JJG 176

31.5 Hz～＜160Hz（94～

124）dB
U=0.2 dB   

2022-01-

06
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160 Hz～1250Hz（94～

124）dB
U=0.1 dB

2022-01-

06




